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第5章では、第4章に記した2値化信号と2値化ノイズ
の統計的特徴を基にした『信号計数補正法』を記す。
『信号計数補正法Jは、 2値化信号の度数分布から2
値化による信号の歯抜けと分割を判別し信号計数値
に補正を施す方法で、従来の信号処理の周波数解析で
あるFFTや単純信号計数1去の課題を記した後、開発し
た種々の信号計数補正法を説明する。計数補正を施す
際の基準の取り方や計数単位は、産業分野での利用を
想定して劣悪な条件下での実測結果を基に課題解決
に取り組みノイズ耐性を向上させてきた過程で検討
されたものである。
第6章では、得られた2値化信号及び言十数値が測定対
象物の物理状態を反映した情報であるかを判定する
『信号有効性判定法』を説明する。自己結合型レーザ
センサは、測定対象物がなく干渉信号が発生しない場
合でもレーザや回路に内在するノイズを信号として
出力するため、得られた信号が「測定対象物の物理情
報を含み信号計数補正法で物理量を算出できる信号」
であるかの「信号有効性」を評価する方法が実用化に
は不可欠であり、 『信号有効性判定法」は2値化工程
で得られた度数分布を第4章に記した2値化ノイズの
分布である幾何分布との相闘を表す「決定係数」を用
いて定量表現したものである。
第7章では、本論文で提案する信号計数補正法など
を実測データと比較するために試作した評価システ
ムを紹介する。また、自己結合型レーザセンサに必要
なVCSEL(面発光レーザ)のパッケージを白ら設計・
作製したため、 VCSELの実装に使用した部品について
も紹介する。
第8章では、各『信号計数補正法』に対応した測定
結果を算出方法による結果の違いや課題の説明を併
せて記す。本論文で提案する『信号計数補正法』と『信
号有効性判定法』の理論を実測した結果と比較するこ
とで、産業分野での実用化に耐えうるノイズ耐性と信
頼性を兼ね備えた信号処理方法であることを確認し
た。
第9章では、研究を総括し、今後の展望について記
す。
上述のように、信号計数補正法及びその有効性判定
方法、さらに信号計数値を用いた物理算出方法を体系
的に研究・開発した本論文は、自己結合型レーザセン
サの工業分野などの産業上での実用化に大きな展望
をもたらすものである。
論文審査結果の要旨
本研究では、半導体レーザを用いた自己結合型セン
サの信号処理方法を新たに提案し、シミュレーション
と試作機によるその性能評価について研究を行って
いる。
半導体レーザにおける戻り光の再注入による発光
増大現象は、 「自己結合効果」と呼ばれ、距離、振動、
速度など様々な物理量計測に関する研究が多く報告
されている。しかし、従来の信号処理方法である単純
計数法は測定精度が悪く、高速フーリェ変換法は測定
速度が遅いなど、多くの課題がある。その上、自己結
合効果が本質的に内在するカオス的なノイズなどに
よる不安定性のため、産業分野での実用化が難しくセ
ンサや計測器として普及しなかった。
そこで本研究では、自己結合型レーザセンサの産業
分野での実用化を目指し、測定精度と測定速度を両立
した信号処理方法及び物理量算出方法と、算出された
値に対する信頼性を定量的に評価する方法を提案し
ている。また、実測データを得るための評価システム
を試作し、提案した信号処理方法の有効性を確認して
いる。
本論文は、 9章から構成されている。
第l章では、本研究の背景と目的について述べてい
る。
第2章では、半導体レーザの特性とその自己結合効
果について述べている。また、複数の半導体レーザの
発振スベクトノレ特性を測定し、試作する評価システム
に用いるレーザデ、パイスを選定している。
第3章では、自己結合型レーザセンサでの物理量算
出方法について説明している。静的物理量である絶対
距離の算出方法を説明した後、動的物理量である速度
算出方法について説明しでいる。自己結合型レーザセ
ンサの信号であるMHP(Mod巴HopPulse)の計数値から
直接算出できる距離・速度の算出方法に加え、振動振
幅について考案された統計的特徴を利用した振動振
幅算出法について説明している。
第4章では、 2値化されたMHPとMHPに重畳するノ
イズが有する統計的特徴について述べている。 MHP
に重畳するノイズであるガウシアンホワイトノイズ
が2値化することでランレングスは幾何分布を、周期
は幾何分布の重畳和を形成することを初めて明らか
にしている。
第5章では、 2値化信号と2値化ノイズの統計的特徴
を基にした「信号計数補正法」について述べている。
信号計数補正法は、 2値化信号の度数分布から2値化に
よる信号の歯抜けと分割を判別し、信号計数値に補正
を施す方法である。計数補正を施す際の基準は度数分
布の最頻値より階級値と度数の積である占有値の最
大を用いた方が、計数単位は周期よりランレングスを
用いた方がノイズに強いことを示している。これらは
産業分野での利用を想定して劣悪な条件下でのノイ
ズ耐性を向上させるために工夫されたものである。
第6章では、得られた2値化信号及び計数値が測定対
象物の物理状態を反映した情報であるかを判定する
「信号有効性判定法」について説明している。自己結
合型レーザセンサは、測定対象物がなく干渉信号が発
生しない場合でもレーザや回路に内在するノイズを
信号として出力するため、得られた信号が測定対象物
の物理情報を含み信号計数補正法で物理量を算出で
きる信号であるかを評価する方法が実用化には不可
欠である。 I信号有効性判定法」 は2値化工程で得ら
れた度数分布を2値化ノイズの分布である幾何分布と
の相聞を表す「決定係数」を用いて定量的に表現した
ものである。
第7章では、提案した信号計数補正法などを実測デ
ータと比較するために、試作した評価システムを紹介
している。評価システムは、投光 a受光アナログ回路
基板、搬送波発生用及び信号収集用DSP評価ボード、
ノ号ーソナノレコンビュータから成る。
第8章では、信号処理方法の理論を実測した結果と
比較している。単純計測法に比べ計数補正を施すこと
により平均誤差が1/10程度低減することを示してい
る。また基準として最頻値より最大占有値を用いた方
自己結合型レーザセンサの信号処理方法に関する研究
が、言十数単位として周期よりランレングスを用いた方
がノイズに強いことなどが示されている。これらの結
果、本研究で提案する信号処理方法は、実用化に耐え
うるノイズ耐性と信頼性を兼ね備えた優れた方法で
あることを確認している。
第9章では、研究を総括し、今後の展望について述
べている。
以上のように、本研究は自己結合型レーザセンサの
信号処理方法を新たに考案し、測定精度と測定速度を
両立した優れた信号処理方法であることを明らかに
する等、工学上高い価値を有するものと認められる。
よって、本論文提出者上野達自氏は博士(工学)の学
位を受けるのに十分な資格を有すると判定した。
(平成24年2月23日受理)
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